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Розетка WAGO
734-112/037-000

Розетка WAGO
734-116/037-000

Розетка WAGO
734-116/037-000
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2

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

Розетка WAGO
734-106/037-000

2
3

1

Розетка WAGO
734-103/037-000

"    "

"    "

Розетка
PA130100BK

Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0,75 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КГВВнг(А)-LS 19х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КИПвЭВКГ 1х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабель КИПвЭВКГ 3х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабель КИПвЭВКГ 5х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ

Кабель КГВВнг(А)-LS 10х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

"ТОК ВЫХ."

"СИГН."

"RS-485"

"(187-253) В
   50/60 Гц"

А2           БВВС

А1           БВП-3-3

А2           БВП-3В-31

"ШИНА""ШИНА"

"ШИНА"

"ШИНА" "ВЫХОД 1"

"ВЫХОД 2"

"ВХОД"

УК-1

А1           ЕН700В

"RS-485"

"(187-253) В
   50/60 Гц"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"10"

"7"

"9"
"8"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"10"

"7"

"9"
"8"

"11"
"12"
"13"
"14"
"15"
"16"

"3"
"2"

"4"

"1"

"2"
"1"

"3"
"2"
"1"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"7"
"8"

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ
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Розетка WAGO
734-112/037-000

Розетка WAGO
734-116/037-000

Розетка WAGO
734-116/037-000
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4
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"5"

"2"

"4"

"1"

Розетка WAGO
734-106/037-000

Исполнение
газоанализатора
ЕН7000-ИКВ
ЕН7000-ТКВ
ЕН7000-ТМВ

ЕН200В
ЕН400В
ЕН500В

2
3

1

Розетка WAGO
734-103/037-000

"    "

"    "

Розетка
PA130100BK

Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0,75 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КГВВнг(А)-LS 10х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

А2           БВП-3В-11

А2           БВВС

А1           БВП-3-1

"ТОК ВЫХ."

"СИГН."

"RS-485"

"(187-253) В
   50/60 Гц"

"ШИНА""ШИНА"

"ШИНА"

"ВЫХОД 1"

"ВЫХОД 2"

"ВХОД"

УК-1

А1           см. табл. исполнений

"RS-485"

"(187-253) В
   50/60 Гц"

"ШИНА"

"3"
"2"

"4"

"1"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"7"
"8"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"10"

"7"

"9"
"8"

"11"
"12"
"13"
"14"
"15"
"16"

"3"
"2"
"1"

"2"
"1"

"2"
"1"

"6"

"3"

"5"

"2"

"4"

"1"

"10"

"7"

"9"
"8"

Кабель КГВВнг(А)-LS 19х0,5 кв.мм
ТУ 16.К01-30-2002

Кабель КИПвЭВКГ 1х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабель КИПвЭВКГ 1х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабель КИПвЭВКГ 5х2х0,78
(0,35 кв. мм)
ТУ 16.К99-008-2001

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ

Кабельный ввод
ВК-С-ВЭЛ2БТ-G1/2-Exd-G1/2
ПИНЮ.681153.002ТУ

  
Схема электрическая соединений и подключения газоанализаторов ЕН7000-ИКВ, ЕН7000-ТКВ, ЕН7000-ТМВ. 


